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VitalAire, compania lider mundial en
Atencion Domiciliaria, le acompana
las 24 horas del dia los 365 dias del
ano.

Mas de 30 anos dedicados a la
Atencion Domiciliaria con el objetivo

pacientes.
www.vitalaire.es

. Qué es la BPAP?

Los equipos de BPAP son un tipo de
ventilacion mecanica domiciliaria que
permiten incrementar la ventilacion
alveolar con el objetivo de captar mayor
oxigeno del aire y eliminar mejor el
dioxido de carbono sin necesidad de
acceso invasivo artificial a la via aérea.

Son prescritos por el médico para
asistirle en su respiracion,
proporcionandole aire a dos niveles de
presion: un nivel alto para cuando usted
inspira (IPAP) y un nivel mas bajo para
cuando espira (EPAP). Las BPAP
permiten programar diferentes
modalidades de ventilacion, incluso
permiten la aportacion de oxigeno
suplementario si fuese necesario.

., Como son las BPAP?

Consta de varias partes:

@) Compresor, que tiene un filtro antipolvo de
entrada de aire

@ Circuito o tubuladura

€ Mascarillay arnés de sujecion

No hay un modelo unico, siendo el mas adecuado
el que se adapte mejor a usted, sin fugas ni
molestias.



. Cudles son las recomendaciones
para usar la BPAP?

La mascarilla debe ajustarse adecuadamente para evitar fugas
y lesiones cutaneas por presion.

La mascarilla tiene un orificio de escape del aire exhalado y
debe tener la precaucion de no taparlo.

Puede presentarse sequedad en la boca y en la nariz como
consecuencia del flujo de aire al inicio del tratamiento que
suele cesar después de las primeras semanas de adaptacion.

En algunas ocasiones es necesario utilizar un humidificador-
calentador que debe ser prescrito por su médico.

Guarde la mascarilla después de lavarla en un lugar seco y
libre de polvo.




. Cudl es el modo de empleo?

0 Cologue el equipo BPAP en una superficie plana cerca de la cabecera de la cama (mesilla).
@) Conecte el cable de alimentacion a la BPAP y después a la red eléctrica.

@ En caso de necesitar oxigeno suplementario instale el adaptador de oxigeno entre
la BPAP y la tubuladura del paciente y no encienda el oxigeno hasta completar los
pasos de encendido de la BPAP.

Conecte uno de los extremos de la tubuladura o circuito a la salida de aire del BPAP
y el otro extremo a la mascarilla.

Coldéquese la mascarilla con el arnés y el tubo acoplados, ajustese las tiras del
arnés usando los velcros.

Presione el boton de encendido/apagado.

Por la manana, cuando haya acabado de usar la BPAP, quitese la mascarilla, apague
el equipo presionando el boton de encendido/apagado y desenchufe el equipo de
la red eléctrica. En caso de utilizar el tratamiento de BPAP con oxigeno, apague en
primer lugar el oxigeno y después el BPAP.
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En caso de utilizar un humidificador/calentador, es necesario cambiar el agua todos
los dias y lavar bien el depdsito una vez a la semana con agua jabonosa. Si se produce
condensacion, colocarlo en un plano inferior a la BPAP.

IMPORTANTE:

® No modifique la salida del aire
en la mascarilla.

No bloquee la entrada de aire
del equipo.

Si su médico le cambia los
parametros de tratamiento,
llamenos inmediatamente para

que nuestro personal ajuste el
equipo de acuerdo a la nueva




. Cudl es el mantenimiento del BP"

Una vez apagado y desenchufado el equipo, separe la mascarilla de |
esta del BPAP.

Lave diariamente la zona de contacto de la mascarilla con un pano hi
vez a la semana, desmonte la mascarillay arnés y lavelo con ague
(nunca caliente ni hirviendo) y solucion jabonosa neutra (no deter
llas). Enjuague bien con agua corriente y deje secar al aire o con

Limpie el exterior del equipo de BPAP con un pano humedo.
El filtro de particula fina de color blanco no es lavable.

Lave el filtro gris semanalmente con agua templada y solucion jabono.
con agua corriente y séquelo al aire.

Coloque el filtro cuando esté totalmente seco.
No utilizar fuentes de calor para secar ninguno de los componentes.

Nuestro personal periédicamente realizara un seguimiento para verificar el co.
funcionamiento del equipo y aclarar dudas.

Si lo precisa comuniquese con nuestro personal.
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Consejos para
el paciente
con terapia de
BPAP:
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Mantenga una adecuada higiene y
ventilacion en la habitacion del
paciente

No fume ni permita que nadie lo
haga en la misma habitacion en la
gue usted se encuentra

Controle su peso

Compruebe periodicamente el
correcto estado de la tubuladura 'y
la mascarilla

Respete las instrucciones de
higiene y limpieza

Si usa una mascarilla oro-nasal
compruebe la valvula antiasfixia
No manipule el equipo

Cologue el BPAP sobre una
superficie firme vy lisa

Cologue el filtro solamente
cuando esté seco

Siga las recomendaciones de su
medico
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Juntos por una vida mejor

Si tiene alguna duda,
por favor, contacte con
nosotros en el teléfono

24 horas

Tel.: 910 023 030
vitalairecat.es@airliquide.com

| Vitalaie |
|
910 023 030
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@ AirLiquide
www.vitalaire.es HEALTHCARE

Air Liquide Healthcare se compromete con 1os pacientes, profesionales de la salud y hospitales
para que el sistema de salud sea eficiente y ejemplar para todos. Como actor mundial clave en
el cuidado de la salud domiciliaria, experto en el seguimiento de enfermedades cronicas en el
hogar y proveedor de gases medicinales y productos de higiene para hospitales, sus 16.500
colaboradores atienden a 1.6 millones de pacientes en el domicilio y a 15.000 hospitales y
clinicas de mds de 35 paises. Changing care. With you.



